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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFBRT NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ
TECHNICZNĄ UF.ZĄDZEN MEDYCZNYC H ZPL

SP ZoZ SANATORIUM UZDROWISKOWBGO MSWiA llAGATll
W JELBNIEJ GORZB.

I. WPROWADZENIB

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT" w Jelerriej Gorzę zaptasza do ńożęnia oferty
11a

. obsługę serwisową i konserwację urządzeń mcdycznych w Dzia|e zpL
o przeglądów i pomiarów rocznych urząrJzeń elektrycznych w Dziale zpLw ilości do 150

aparatów)
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego MSWiA w Jeleniej Gorzę w sprawie udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w afi. 2 ust. 1 pkt. l prawo zamówień publicznych
z dnia IL09,20l9r,

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAVVIAJĄCBGO
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT" ul. Cervi l4 Jelenia Góra,

ilI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIBNIA
l, Obsługa serwisowa w zakresie konserwacji otaz przeglądów aparatów wymienionych w
załączntku nr 3 stanowiącyrn integralna częśc zapytanta, ktore obejmują naprawy oraz konsęrwacje
bieżące, do ktorych należą czynności wymienione ponizej:
a) raz w miesiącu:
- sprawdzenie parametrów bezpieczeństwa urządzeń,
- sprawdzenie i regulacja parametrów pracy,
- sprawdzenie obwodów zewnętrznych i usunięcie przęrw w obwodach,
- oazyszazenle z zanleczyszczeń i korozji wewnętrznych elementów aparatów i elektrod
- sprawdzenie szczelności połączeń rurowyclr i dławic zaworów aw razie potrzeby usunięcie
nieszczelności
- czyszczenie dysz wanien do balneoterapii
- naprawy mechaniczne urządzeń do kinezyterapii
2. Wykonywanie razw roku zgodnie z harmonogramem przeglądów i pomiarów elektrycznych
b ezpteczeństwa urządzeń medy c zny ch.
3. Obsługa serwisowa nie obejmuje napraw głownych wymienionych aparatów i części



niezbędnych do wykonania napraw lub konserwacji. Usługi te będą wykonywane na podstawie
jednorazowych zleceń napraw. Podstawą wykonania usługi będzie zlecenie telefoniczne.

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta ostateczna powinna zawierać:

o wzór formularza - załącznik nr 1

o wzór umowy - zńączntkntZ

. Wkaz urządzeń - załącznik nr 3

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOZENIA OFERT.

Ofertę należy złożyó w formie papierowej lub elektronicznej w nieprzekraczalnymterminie do dnia
28.12.2023r. do godz: 10:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres
emai 1 : sekre tariat@sanato rium- ag at. pl

tel,'7 511 5 5ż064, fax. 7 517 5 5 l 093

Z poważaniem:

trlffiruil;l-"
ll;1a/ika świbtska


